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9.4 DAS  
ANBRINGEN DES 
ABDUKTIONSGURTS
Um den Abduktionsgurt anzubringen, 
legen Sie ihn einfach um den 
Rohrrahmen und sichern Sie ihn hinten 
mit Hilfe des Klettverschlusses.

Die seitlichen Kopfstützen werden 
ebenso gesichert, indem Sie sie einfach 
um den Rohrrahmen legen und hinten 
mit dem Klettverschluss sichern.

9.5 DAS ANBRINGEN 
DER SEITLICHEN 
KOPFSTÜTZEN
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9.6 DAS ANBRINGEN 
DER ADVANCED BATH 
CHAIR AUF DEM 
SHOWER TROLLEY
Das Shower Trolley ermöglicht Ihnen, 
Ihre Leckey Advanced Bath Chair einfach 
in einen Duschsitz zu verwandeln. Um 
die Leckey Advanced Bath Chair am 
Shower Trolley anzubringen, verändern 
Sie einfach die Länge des Rahmens, 
sodass sie mit der angepassten Position 
der Beine an der Leckey Advanced Bath 
Chairl übereinstimmt.

Dies wird erreicht, indem Sie die 
Schrauben lockern und die Stange auf die 
gewünschte Position einstellen. Sobald 
die gewünschte Position erreicht ist, 
ziehen Sie die Schrauben fest an. Lassen 
Sie dann die vorderen und hinteren Beine 
der Leckey Advanced Bath Chair in die 
Schienen herunter, wie gezeigt, und 
ziehen Sie die Klettverschlüsse sicher um 
die Beinrohre herum und verschließen 
die Klettverschlüsse.
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ABSCHNITT 10:
KLINISCHER AUFBAU FÜR DIE 
HALTUNGSUNTERSTÜTZUNG 
Der klinische Aufbau des Produkts 
muss von einer technisch und klinisch 
kompetenten Person durchgeführt 
werden, die in der Benutzung dieses 
Produkts unterwiesen wurde. Leckey 
empfiehlt, alle Einzelheiten des 
klinischen Aufbaus für dieses Produkt 
schriftlich festzuhalten.

Eltern und Pflgepersonal müssen 
von einer technisch und klinisch 
kompetenten Person, die in die 
Benutzung dieses Produkts unterwisen 
wurde, die täglichen Anpassungen 
gezeigt werden und sie müssen auf 
die Sicherheitsprüfungen in Abschnitt 
7 aufmerksam gemacht werden. 
Leckey empfiehlt, eine Liste der Eltern 
und Pfleger, die im Gebrauch dieses 
Produkts unterwiesen wurden, schriftlich 
festzuhalten.

Die Höhe der Leckey Advanced Bath 
Chair kann angepasst werden, um eine 
Reihe von Positionen zu ermöglichen, 
von flach in der Badewanne bis zu über 
der Badewannenhöhe. Die Höhe wird 
eigestellt, indem Sie beide Hebelsätze 
nach unten ziehen und die vorderen 
und hinteren Beine auf die gewünschte 
Poition einstellen. Sobald die gewünschte 
Position erreicht ist, lassen Sie die Hebel 
einfach wieder los.

10.1 ANPASSUNG DER 
HÖHE



p16  Advanced Bath Chair  |  Bedienungsanleitung

Aus Stabilitätsgründen 
empfehlen wir, nicht beide 
Beinteile gleichzeitig auf die 
maximale Höhe einzustellen.

Beim Anpassen der Advanced 
Bath Chair in jeder Position, 
vergewissern Sie sich bitte immer, 
dass der Sicherheitsstift vollständig 
eingerastet ist.  

Die unabhängige Höheneinstellbarkeit 
der vorderen und hinteren Beine 
der Leckey Advanced Bath Chair 
ermöglicht es, den Sitz auf verschiedene 
Neigungswinkel einzustellen. Diese 
Eintellungen werden auf genau dieselbe 
Weise vorgenommen, wie die oben 
beschriebenen Höhenanpassungen. 
Überprüfen Sie immer mit Ihrem 
Therapeuten, dass die Neigungswinkel-
Einstellung die Atmung des Kindes nicht 
beeinträchtigt.

10.2 
NEIGUNGSFUNKTION

Überprüfen Sie immer mit 
Ihrem Therapeuten, dass die 
Neigungswinkel Einstellung 
die Atmung des Kindes nicht 
beeinträchtigt.

10.3 DIE ANPASSUNG DER 
RÜCKENLEHNENNEIGUNG

Die Neigung der Rückenlehne der Leckey 
Advanced Bath Chair kann rückwärtig auf 
vier verschiedene Positionen eingestellt 
werden, von horizontal bis zu 90° 
Grad. Die Rückenlehnen-Neigung wird 
angepasst, indem Sie den Hebel ziehen, 
sie in die gewünschte Position bringen 
und dann den Hebel wieder loslassen, 
wobei Sie sicherstellen, dass sie sich in 
iher Position einfindet.



Advanced Bath Chair  |  Bedienungsanleitung  p17

10.4 DAS ANPASSEN DER 
UNTERSCHENKELAUFLAGE

Wenn Sie die Advanced 
Bath Chair auf eine Position 
einstellen, vergewissern Sie 
sich, dass der Sicherheitsstift 
vollständig einrastet.

Die Unterschenkelauflage kann auf vier 
Positionen angepasst werden, indem Sie 
die Hebel ziehen, sie in die gewünschte 
Position bringen und die Hebel wieder los 
lassen.  10.6 DAS 

ANPASSEN DES 
ABDUKTIONSGURTS

Um die Schaumstoffpolster unter 
den Achseln des Nutzers anzupassen, 
führen Sie den Gurt hinten um den 
Rahmen und sichern Sie ihn vorne mit 
dem Klettverschluss, wie gezeigt. Die 

10.5 DAS ANPASSEN 
DES BRUSTGURT

Sobald de Abduktionsgurt angebracht 
ist, werden die Beine positioniert und 
mit Hilfe der kürzeren Klettverschlüsse 
gesichert.

seitlichen Stützen können ebenfalls 
aus dem Weg, hinten am Sitz verstaut 
werden, falls der Nutzer dieses Niveau an 
Unterstützung nicht benötigt.



p18  Advanced Bath Chair  |  Bedienungsanleitung

Wartung

Zur Reinigung der Advanced Bath 
Chair empfehlen wir die Verwendung 
von warmem Wasser und einem 
nicht- scheuernden Reinigungsmittel. 
Verwenden Sie niemals organische 
Lösungsmittel oder chemische 
Reinigungsmittel.

Polster und Stoffe

Der Bezug der Advanced Bath Chair kann 
abgenommen in bei 60° Grad in der 
Waschmaschine gewaschen werden. 

Das Zubehör der Advanced Bath Chair 
kann von Hand gereinigt werden. 
Zur Reinigung empfehlen wir die 
Verwendung von warmem Wasser 
und einem nicht-scheuernden 
Reinigungsmittel.

Wir empfehlen, dass Sie während des 
Badevorgangs keinerlei medizinische 
Zusätze im Badewasser verwenden, da 
dies möglicherweise zur Beschädigung 
der Klebemittel zwischen der Schale und 
den Edeltahl-Beinen beitragen kann. 

Vergewissern Sie sich, dass das Produkt 
vor der Verwendung immer trocken ist.

ABSCHNITT 11:
INFORMATIONEN ZU REINIGUNG & PFLEGE

Komponenten aus Metall und Plastik

1.	 Zur täglichen Reinigung können 
Seife und Wasser verwendet 
werden.

2.	 Für eine tiefergehende Reinigung 
kann ein Dampfreiniger mit 
geringem Druck verwendet werden.

3.	 Verwenden Sie keine Lösungsmittel 
um Komponenten aus Metall oder 
Plastik zu reinigen.

4.	 Vergewissern Sie sich, dass das 
Produkt vor der Verwendung   
trocken ist.
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(Therapeut, Eltern & Pflegepersonal)

Wir empfehlen, dass täglich visuelle 
Prüfungen des Geräts vom Therapeuten, 
den Eltern oder dem Pflegepersonal 
durchgeführt werden, um den sicheren 
Gebrauch des Geräts zu gewährleisten. 
Die empfohlenen täglichen Prüfungen 
werden im Folgenden beschrieben.

1.	 Vergewissern Sie sich, dass alle 
Knöpfe für die Anpassungen an 
ihrem Platz und gesichert sind.

2.	 Überprüfen Sie alle Polster und 
Klettverschlüsse auf Anzeichen von 
Verschleiß.

3.	 Überprüfen Sie, ob alle Rollen frei 
laufen und sich feststellen lassen.
Klettverschlüsse auf Anzeichen von 
Verschleiß.

Falls Sie irgendwelche 
Zweifel an der Sicherheit 
Ihres Leckey Produktes 
haben oder falls 
irgendwelche Teile nicht 
mehr funktionstüchtig 
sind, stellen Sie bitte 
sofort die Nutzung des 
Produktes ein und nehmen 
schnellstmöglich Kontakt 
mit unserem Kundendienst 
oder Ihrem Fachhändler auf.

ABSCHNITT 12:
TÄGLICH PRODUKTPRÜFUNG
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ABSCHNITT 13:
JÄHRLICHE PRODUKTINSPEKTION

(Therapeut, Techniker, Leckey 
Produktberater, Fachhändler)

Leckey empfiehlt, dass alle Produkte 
mindestens einmal im Jahr und 
vor jedem Wiedereinsatz überprüft 
werden. Diese Inspektion muss von 
einer technisch kompetenten Person 
durchgeführt werden, die in der Nutzung 
des Produktes unterwiesen wurde, 
und muss zumindest die folgenden 
Prüfungen beinhalten.

1.	 Überprüfen Sie, dass alle 
Knöpfe, Muttern, Schrauben und 
Plastikschnallen an ihrem Platz sind 
und ersetzen Sie alle fehlenden Teile. 
Achten Sie dabei besonders auf die 
folgenden Einzelheiten;

2.	 Heben Sie die Basis an, um jede Rolle 
einzeln zu überprüfen. Vergewissern 
Sie sich dass diese sich frei bewegen 
und entfernen Sie eventuellen 
Schmutz von den Gummirädern. 
Überprüfen Sie ob die Bremsen die 
Räder sicher feststellen.

3.	 Überprüfen Sie visuell die Struktur 
des Produkts, achten Sie dabei 
besonders auf die Schweißnähte am 
Rahmen und stellen Sie sicher, dass 
keine Anzeichen von Ermüdung oder 
Brüchigkeit an den Schweißnähten 
auftreten.

4.	 Leckey empfiehlt, dass 
Einzelheiten zu allen jährlichen 
Produktinspektionen schriftlich 
festgehalten werden.

Falls Sie irgendwelche 
Zweifel an der Sicherheit 
Ihres Leckey Produktes 
haben oder falls 
irgendwelche Teile nicht 
mehr funktionstüchtig 
sind, stellen Sie bitte 
sofort die Nutzung des 
Produktes ein und nehmen 
schnellstmöglich Kontakt 
mit unserem Kundendienst 
oder Ihrem Fachhändler auf.
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Die meisten Leckey-Produkte werden 
angepasst und bestellt, um auf die 
Bedürfnisse des individuellen Nutzers 
einzugehen. Bevor ein Produkt für 
den Wiedereinsatz freigegeben wird, 
empfehlen wir, dass der Therapeut, 
der das Produkt verschrieben hat, 
einen Kompatibilitätstest des Produkts 
für den neuen Nutzer durchführt und 
sicherstellt, dass an dem Produkt keine 
Veränderungen vorgenommen oder 
Sonderteile angebracht wurden.

Vor der Freigabe für den Wiedereinsatz 
muss eine detaillierte technische 
Inspektion durchgeführt werden. Diese 
muss von einer technisch kompetenten 
Person, die in der Nutzung und Wartung 
des Produktes unterwiesen wurde, 
durchgeführt werden. Siehe Kapitel 11 für 
die nötigen, durchzuführenden Prüfungen.

Vor der erneuten Zuteilung eines Produkts 
wird die Desinfektion mit einem der 
folgenden Verfahren empfohlen:

Hinweis: Entfernen Sie immer zuerst 
angesammelten Schmutz, bevor Sie das 
Produkt desinfizieren.

•	 Wenn möglich, empfehlen wir, ein 
automatisiertes „Nebelsystem“ für 
die Desinfektion zu verwenden, mit 
dem alle Oberflächen des Produkts 
mit einem Desinfektionsmittel 
behandelt werden. Die Anweisungen 

ABSCHNITT 14: 
WIEDEREINSATZ VON LECKEY PRODUKTEN

des Herstellers des gewählten 
Systems sind vor dem Gebrauch 
durchzulesen und genau zu beachten.

•	 Wenn kein automatisiertes 
Desinfektionssystem verfügbar ist, 
sollten alle Oberflächen des Produkts 
mit desinfizierenden Wischtüchern 
oder mit einem weichen Tuch, das mit 
einem flüssigen Desinfektionsmittel 
getränkt wurde, abgewischt werden. 
Dafür sind folgende Produkte 
geeignet: IPA 70 %, Alkohol 70 % oder 
verdünnte Bleiche. Die Anweisungen 
des Herstellers für das ausgewählte 
Produkt sind zu beachten. Die 
Bespannung und Stoffe des Produkts 
sollten wie im Abschnitt „Reinigung 
und Pflege“ in diesem Handbuch 
beschrieben gründlich gereinigt 
werden.

Stellen Sie sicher, dass eine Kopie des 
Benutzerhandbuchs mit dem Produkt 
mitgeliefert wird. Eine Kopie kann 
von unserer Website www.leckey.
com heruntergeladen werden. Leckey 
empfiehlt, dass alle Einzelheiten 
der Produktprüfungen während des 
Wiedereinsatzes schriftlich festgehalten 
werden. 
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Die Wartung aller Leckey-Produkte darf 
nur von einer technisch kompetenten 
Person, die in der Nutzung des Produktes 
unterwiesen wurde, durchgeführt 
werden.

In Großbritannien und Irland nehmen Sie 
bitte Kontakt mit dem Leckey-Service-
Center auf, unter GB 0800318265 oder IE 
1800626020. Unser Kundendienst wird 
Ihnen dann gerne bei Wartungsfragen 
zur Seite stehen.

In Deutschland und Österreich, wenden 
Sie sich bitten an Ihren Sanitätshaus 
Fachbetrieb, oder die VIDA Global GmbH. 
www.vidaglobal.de

ABSCHNITT 15:
PRODUKTWARTUNG

Falls Sie irgendwelche 
Zweifel an der Sicherheit 
Ihres Leckey Produktes 
haben oder falls 
irgendwelche Teile nicht 
mehr funktionstüchtig 
sind, stellen Sie bitte 
sofort die Nutzung des 
Produktes ein und nehmen 
schnellstmöglich Kontakt 
mit unserem Kundendienst 
oder Ihrem Fachhändler auf.
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ABSCHNITT 16: 
TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produktdimensionen

Größe 1 2 3 4

Alter 1 - 5 4 - 9 8 - 14 12 - 18

mm Zoll mm Zoll mm Zoll mm Zoll

Nutzerhöhe
Min
Max

750
1050

30
41

950
1250

37
49

1150
1450

45
57

1350
1650

53
65

Advanced Bath Chair
Kopfstütze
Rückenstütze
Sitzteife
Unterschenkelauflage

Sitzhöhe_50-425mm   2-17 Zoll
Max Gewicht_72kg   159 Pfund
Gesembreite_430mm   17 Zoll

LAB/1
150
350
225
260

6
14
9
10

LAB/2
150
400
275
260

6
16
11
10

LAB/3
215
460
335
340

8.5
18
13
13

LAB/4
215
550
400
340

8.5
22
16
13

Shower Trolley
Breite 
Länge
Min
Max

Sitzhöhe Vom
Boden 650-700mm   26 Zoll-28 Zoll

LSF/1
600

900
1150

24

36
45
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Symbol Bedeutung

Medizinprodukt

 
Bedienungsanleitung lesen

CE-Kennzeichnung

Warnung

Hersteller

Seriennummer

Modelnummer

Max. Körpergewicht des Benutzers

Herstelldatum

Nur für den Gebrauch im Innenbereich

Latexfrei

TABELLE DER SYMBOLE
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Symbol Bedeutung

Kennzeichnungssystem „Unique Device 
Identification

 Maschinenwäsche - Wassertemperatur 50°

Im Wäschetrockner trocknen – auf niedriger 
Stufe

Bügeln bei niedriger Temperatur

Nicht für den Trockner geeignet

TABELLE DER SYMBOLE
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ANMERKUNGEN
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ANMERKUNGEN
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